P

3

INGENIEURBURO FUR
MEDIZINFRODUKTESICHERHEIT

Bedienungsanleitung Bestandsverzeichnis
Online




INGENIEURBURO FUR
MEDIZINPRODUKTESICHERHEIT

Inhalt

Versionsverzeichnis .........ccccc......... 02
Einloggen ..., 03
Startmenii mit Ubersicht ............... 04

Verwalten Benutzer

Anderung Benutzerdaten ............ 05
Passwort andern .......ccceeeevevveennees 06
Neuer Benutzer ......cceeveveerenennee. 06

Verwalten von Produkten

Anlegen von Standorten ............. 08
Suchen/Anlegen von Herstellern 09
Anlegen Medizinprodukte .......... 10
Andern Medizinprodukte ........... 13
Andern Standorte .......c.cccovnne. 13
Sortieren und Selektieren .......... 15
Gebrauchsanweisung ............... 16
Anhang

Beispiele aktive Medizinprodukte... 18

Seite 01 Ingenieurbiiro fiir Medizinproduktesicherheit Martini * Matthiasstr. 16 * 50226 Frechen
Tel. 02234 914403 * Fax 02234 914404 * info@bfmps.de * www.bfmps.de


mailto:info@bfmps.de
http://www.bfmps.de/

INGENIEURBURO FUR
MEDIZINPRODUKTESICHERHEIT

Version Datum Kommentar Verantwortlicher
V7 11.10.2023 Erganzung mit Rainer Martini
Gebrauchsanweisung bzw.
Bedienungsanleitung
Seite 02 Ingenieurbiiro fiir Medizinproduktesicherheit Martini * Matthiasstr. 16 * 50226 Frechen

Tel. 02234 914403 * Fax 02234 914404 * info@bfmps.de * www.bfmps.de



mailto:info@bfmps.de
http://www.bfmps.de/

INGENIEURBURO FUR
MEDIZINPRODUKTESICHERHEIT

Einloggen

Startbildschirm Bestandsverzeichnis aufrufen mit
bestandsverzeichnis.online

E J FUR
RODUKTESICHERHEIT

Bestandsverzeichnis Online

Herzlich Willkommen im Online
Bestandsverzeichnis des
Ingenieurbtiros fur
Medizinproduktesicherheit!

Jetzt kostenios Registrieren! || Angemeldet bleiben
Anmelden
Anforderungen des Medizinprodukterechtes Wir unterstitzen Sie!
Nach §13 der Medizinproduktebetreiberverardnung Wir bieten Ihnen eine gezielte Unterstitzung bei der
(MPBetreibv) missen Betreiber von Medizinprodukten ein Erstellung und Pflege Ihres Bestandsverzeichnisses!

Bestandsverzeichnis fuhren, In diesem Bestandsverzeichnis

sind Medizinprodukte zu erfassen * Sie haben spezifische Fragen zu ihrem

Bestandsverzeichnis oder wiinschen eine
unabhangige Uberprifung Ihrer eingegebenen

Fir dieses Bestandsverzeichnis sind alle Datentrager
Daten?

Zulassig, sofern alle geforderten Informationen in
angemessener Frist zuganglich gemacht werden kannen,

Sie wollen die Pllege hres Verzeichnisses teilweise
oder vollstandig abgeben und so Zeit und Personal
sparen und gleichzeitig Ihre Gesetzeskonformitat
Unser Bestandsverzeichnis unterstltzt sie bei der erhahen?

psetzl W
Umsetzung dieser g Bichen Fovderungend Wir bleten Ihnen gezielte Unterstltzung in allen

pek thres ol Schreiben Sie
uns einfach an!

Geben Sie ihre aktuellen Zugangsdaten ein und Sie erhalten die Ubersicht
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Startmenii mit Ubersicht

Das Bestandsverzeichnis Online besteht in der Rolle als Kundenadministator aus folgenden
Menipunkten.

Produkte

Ubersicht

Anlegen
Hersteller

Ubersicht

Anlegen
Betriebsstditten

Ubersicht
Benutzer

Ubersicht

Anlegen

Dem Portalbenutzer stehen nur die Meniipunkte Produkte-Ubersicht und Hersteller-
Ubersicht zur Verfiigung. StandardmaRig werden die Benutzer neuer Kunden mit den
Berechtigungen als Kundenadministator angelegt.

Es empfiehlt sich, folgende Reihenfolge zur Bearbeitung einzuhalten, wobei einzelne
Schritte ggf. Gibersprungen werden kdnnen.

1. Neue Benutzer anlegen
2. Legen Sie alle lhre neuen Standorte an im Punkt ,,Betriebsstatten ,,Ubersicht” , Edit”
3. Legen Sie alle Ihre noch nicht erfassten Hersteller an
4. Tragen Sie ihre Medizinprodukte ein
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Verwalten Benutzer

Benutzer werden im Allgemeinen vom Ingenieurbiiro angelegt, es kénnen jedoch eigenstdndig weitere Benutzer
eingerichtet und verwaltet werden.

Anderungen Benutzerdaten
in der Ubersicht den Benutzer mit dem Bleistift auswéhlen und gewiinschte Anderungen vornehmen.

BB Ubersicht der Portalbenutzer

& Ubersacht
L HameSkunde.d e Il g
- :
Zum Andern mit dem Stift editieren
[ Benutzer
Ralle im System Lagin
| Portalbenutzer = Mame@Kunde.de
;\f Benutzer aktiv
Vorname Machname
TestVorname TestNachname
Telefon Mobilfunknummer
Telefon Mabil
Fax
E-Mail
Name@Kunde.de
Stellenbezeichnung Bereich
Stelle Bereich / Sektor
Rolle im System: fiir Anderungen im Verzeichnis: Kundenadministrator auswéhlen.
—| Portalbenutzer darf keine Anderungen vornehmen.
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Passwort éindern

[# Passwort &ndern

Meles Passwort

Neues Passwort

Neuer Benutzer

Informationen eingeben und Anlegen

& Meuer Benutzer "

Rolle im System

Kundenadministrator S
Login (E-Mail) Passwort

Name@Kunde.de
Vorname MNachname

Vorname Machname
Telefon Mobilfunknummer

Telefon Mobil
Fax

Fax
E-Mail

E-Mail
stellenbezeichnung Bereich

Stelle Bereich / Sektor

Anlegen
Rolle im System: fiir Anderungen im Verzeichnis: Kundenadministrator auswahlen.
Portalbenutzer darf keine Anderungen vornehmen.
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Verwalten von Produkten

Schritt 1:  Anlegen von Standorten

Gehen Sie hierzu auf den Meniipunkt ,,Betriebsstdtten/Ubersicht“
Editieren Sie Ihre Betriebsstdtte und fiigen Sie Ihre Standorte hinzu (z.B. Zimmer 123)

Schritt 2:  Suchen/Anlegen von Herstellern

Im Mendiipunkt ,,Hersteller/Ubersicht” den Hersteller ihres Medizinproduktes suchen. Sollte er
noch nicht erfasst sein, dann bitte unter ,,Anlegen” erfassen. Ansonsten entfillt dieser Schritt.

Schritt 3:  Anlegen und Anderungen von Medizinprodukte
Erkldrungen hierzu finden Sie unter Anlegen ihrer Medizinprodukte(3)
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Schritt 1
Anlegen von Standorten

f? Vor dem Erfassen von Produkten muss der Standort angelegt sein

Eine Betriebsstatte ist im Verzeichnis als Lager anzusehen. Einem Kunden
kénnen mehrereBetriebsstatten zugewiesen werden. Einer Betriebsstatte sollten
unbedingt "Standorte" hinzugefiigt werden.

Die Betriebsstatte, in den meisten Fallen ist das die Firmenadresse, ist fiir Sie schon
angelegt. Sie missen nur noch die zugehorigen Standorte eingeben.

B8 Ubersicht der Betriebsstatten

Betriebsstatte suchen und mit dem Stift editieren

(& Ubersicht

Betriebsstéatte

Suchen: Zeige| 10 v eintrage
ID + Edit Bezeichnung Orte Aktiv

285 K4 Ihr Name [ raum | Ja

Ubersicht 1 bis 1 von 1 Datensétzen Zurlck -

? Tipp: alle Standorte hintereinander erfassen

BR Ubersicht der Betriebsstatten

@ Ubersicht
Betriebsstatte  1D: 147 X
@ Betriebsstitte Standorte
= + Standort hinzufigen

Testhaus 26 id v Name Entfernen

2.B. Zimmer-Nr. oder Raum-Nr.eingeben
und speichern mit

Seite 08 Ingenieurbiiro fiir Medizinproduktesicherheit Martini * Matthiasstr. 16 * 50226 Frechen
Tel. 02234 914403 * Fax 02234 914404 * info@bfmps.de * www.bfmps.de


mailto:info@bfmps.de
http://www.bfmps.de/

Schritt 2

INGENIEURBURO FUR
MEDIZINPRODUKTESICHERHEIT

Suchen und Anlegen von Herstellern

In vielen Fallen ist der Hersteller des Medizinproduktes schon angelegt, so dass dieser Schritt

Ubersprunge

B8 Ubersi

& Ubersicht

Hersteller
Suchen:
ID v Edit
218 ¢
297 | &
216 &
215 | .4
214 | &

n werden kann.

cht der Hersteller

Ermitteln Hersteller mit Suchfunktion

Zeige
Name
B-Commerce BYRK GmbH - technic24
PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG
Gillert Medizintechnik
F. Bosch GmbH&: Co.KG Medizintechnik

Shenzhen Jumper Medical Equipment

25

v eintrage

Lasst sich der Hersteller ermitteln, so gehen Sie bitte direkt zum Anlegen ihres Medizinproduktes

BB Neuen

Hersteller anlegen

(# Neuer Hersteller

Hersteller - Name

Hersteller

Adresse

StraRe, Hausnummer, PLZ, Ort, Land, etc.

Telefon

Telefon

Webseite

Webseite

Fax

Fax

Felder ausfiillen und Anlegen
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Schritt 3
Anlegen Ihrer Medizinprodukte

(& Neues Produkt

A Bitte beachten
Die Felder Artikelname, Inventarnummer sowie Hersteller sind Pflichtfelder und mussen ausgefullt werden!
Anderenfalls ist die Anlage eines Artikels nicht méglich!

—» Artikel ist Pflicht im Bestandvereichnis

Betriebsstétte -> Ort *

bitte wahlen v

Artikelname *

Name
Hersteller *

bitte wahlen v
Inventar Nr. * DIMDI Nr. / PZN

Inventar Nr. DIMDI oder PZN

Seriennummer

Anschaffungsjahr CE Benannte Stelle
Jahr CE Nummer

STK Frist MTK Frist
STK Frist MTK Frist

Artikel ist Pflicht im Bestandsverzeichnis

Diese Kastchen muss fiir alle aktiven nicht implantierbare Medizinprodukte aktiviert werden.Ein aktives Medizinprodukt ist ein
Medizinprodukt,dessen Betrieb von einer Stromquelle oder einer anderen Energiequelle abhangig ist.

—— Darilber hinaus kénnen Sie weitere Artikel auslhrem Bestand erfassen, ohne dieses Feld zu aktivieren.

T

Beispiele befinden sich im Anhang
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Produkt Homepage

Produkt Homepage

Produkt - Kurzbeschreibung:

Produkt - Beschreibung:

B|r | U | =|& | x|X| =

== ||| %

https:/fwww stiegeimeyer.comd/de/pflegeheim/ pf egenetis

=l

M
1
]

Hier konnen zusatzliche Informationen zum Produkt hinterlegt werden.

Bei Produkt-Beschreibung kann auch ein Link ' = | verwendet werden.
Ist ein solcher vorhanden, den dazugehdrigen Verweis mit der rechten Maustaste anklicken und die
entsprechende Webseite wird gedffnet.

Eine genauere Beschreibung hierzu befindet sich im Abschnitt
Gebrauchsanweisung bzw. Bedienungsanleitung

Artikel aktiv

Durch Klicken auf den Haken kann der Artikel aktiviert/deaktiviert werden

Seite 011 Ingenieurbiiro fiir Medizinproduktesicherheit Martini * Matthiasstr. 16 * 50226 Frechen
Tel. 02234 914403 * Fax 02234 914404 * info@bfmps.de * www.bfmps.de


mailto:info@bfmps.de
http://www.bfmps.de/

INGENIEURBURO FUR
MEDIZINPRODUKTESICHERHEIT

Nach § 13 MPBetreibV sind die rot gekennzeichneten Angaben im Bestandsverzeichnis einzutragen.

Fiir lhre Ubersicht empfehlen wir lhnen jedoch, méglichst alle Felder zu erfassen.

Produkt anlegen

Wo finden Sie diese Angaben?

Kunde

Wird vorab im Menipunkt Kunden angelegt und hier ausgewahlt.

Betriebsstdtte -> Ort

Wird vorab im Meniipunkt Betriebsstdtte und Ort angelegt und hier ausgewahlt.

Artikelname mit Bezeichnung, Art und Typ des Medizinproduktes

- Gebrauchsanweisung unter ,, Technische Daten”.

Anschaffungsjahr des Medizinproduktes

-> Rechnung oder Lieferschein.

Hersteller mit Namen oder Firma und Anschrift des Verantwortlichen
nach § 5 Medizinproduktegesetz

Muss im Meniipunkt Hersteller angelegt sein. Zuvor ist in der Ubersicht zu priifen,
obder Hersteller schon erfasst ist.

Inventar-Nr. oder Betriebliche Identifikationsnummer

- Internes Verzeichnis.

DIMDI oder PZN

- Medizinprodukte-Informationssystem beim DIMDI.
- PZN bei Arzneimitteln, Hilfsmitteln und anderen Apothekenprodukten.

Seriennummer des Medizinproduktes

- Typenschild.

Anschaffungsjahr

- Rechnung oder Lieferschein.

Die der CE Kennzeichnung hinzugefiigte vierstellige Nummer
der benannten Stelle

- Gebrauchsanweisung /Typenschild (nur die 4 Ziffern eintragen).

Fristen fiir STK und MTK-Priifungen nach MPBetreibV (wenn vorhanden)

- Hinweise kdnnen der Gebrauchsanweisung unter ,Wartung” bzw. ,Sonstiges”
entnommen werden.
- Vom Betreiber festgelegte Frist (spatestens alle 2 Jahre).

Produkt Homepage - Uber Suchmaschine im Internet (z.B..Google, Microsoft, Bing, Yahoo u.a.).
Kurzbeschreibung - Gebrauchsanweisung oder interne Beschreibung.

- Uber Suchmaschine im Internet (z.B.Google, Microsoft, Bing, Yahoo u.a.).
Beschreibung - Gebrauchsanweisung oder interne Beschreibung.

- Uber Suchmaschine im Internet (z.B.Google, Microsoft, Bing, Yahoo u.a.).

Bilder als JPG-Datei

-> Eigene Aufnahmen
- Uber Suchmaschine im Internet (z.B.Google, Microsoft, Bing, Yahoo u.a.).

Dokumente als PDF-Datei

-> Eigene Dokumente oder Gebrauchsanweisung, Prifberichte als PDF
- Im Internet ermittelte Dokumente (liber Google, Microsoft Bing, Yahoo u.a.)
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Andern Ihrer Medizinprodukte

B8 Ubersicht aller Produkte

& Ubersicht

Artikel
Spalten ein-/aushlenden Zeige, 25 v eintrage
1D Pflict Numm Name Herstell CESI Anschaffungsjz STK MTK Betriebsstatte
Pflicht
v im Inventar CE STK MTK
[[+] Edit Vrz. Nr. Name Hersteller Stelle Anschaffungsjahr Frist Frist Betriebsstatte -> Standort
3281 £ o Ja 12345 Pflegebett ~ Volker 2001 2 Jahre Ihr Name -> raum1
3010 GmbH

Ubersicht 1 bi$ 1 von 1 Datensditzen Zuriick Weiter

Zum Andern unter Edit mit dem Bleistift das gewiinschte Produkt auswahlen
Fiir L6schungen den Papierkorb anklicken

BB Ubersicht aller Produkte

& Ubersicht

Artikel ID: 3200 X

[# Artikel Stammdaten

Artikel ist Pflicht im Bestandvereichnis

Artikelname
Pflagebett 3010
Inventar Nr. DIMDI Nr. / PZN

12345 DIMDH Mr. oder PZN

Hersteller:

i

Valker GmbH

Seriennummer:

Speichern

12-12-81

Die gewlinschten Werte lberschreiben und Speichern

Ingenieurbiiro fiir Medizinproduktesicherheit Martini * Matthiasstr. 16 * 50226 Frechen
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Andern von Standorten ihrer Produkte

BB Ubersicht aller Produkte

@ Ubersicht
Artikel
ID Pflict Numm
Pflicht
- im Inventar
ID Edit Vrz. Nr.
3281 Va Ja 12345

Ubersicht 1 bis 1 von 1 Datensdtzen

Name Herstell CESI
CE
Name Hersteller Stelle
Pflegebett  Volker
3010 GmbH

S

Anschaffungsjahr

2001

Spalten ein-/ausblenden

STK
Frist

2 Jahre

MTK

MTK
Frist

Zeige 25 v eintrage

Betriebsstatte

Betriebsstatte -> Standort

Ihr Name -> raum1

Zum Andern des Standortes ihres Produktes unter Edit mit dem Bleistift das
gewlinschte Produkt auswéahlen

(¢ standort

Betriebsstatte // Ort

lhr Name // raum’

Standort speichern

Mit den Pfeiltasten = den neuen Standort auswahlen ...

(¢ standort

Betriebsstatte // Ort

Ihr Name // Raum 123

... und speichern

Seite 014
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Sortieren und Selektieren von Produkten

In der Ubersicht aller Produkte kénnen Sie die Anzeige ihrer Produkte sortieren und filtern.

0 Ubersicht aller Produkte

& Ubersicht

Artikel

Spalten ein-fausblenden

Zeige 25 v eintrage

Pflicl Numm Name Herstelli CE*

E ffungsjal STK | M1 Betriebsstat
Pflicht
v im Inventar EE STK MTK Betriebsstatte
ID Edit Vrz. Nr. Name Hersteller Stelle Anschaffungsjahr Frist Frist -> Standort
3299 Ja 1123 Hubbadewanne  MED 2021 12 Ihr Name ->
ii] Model 53221 TRUST Monate Raum 123
GmbH
3208 ¢ Ja 1011 Pflegebett 3010  Volker 0124 2020 2 Jahre Ihr Name ->
m GmbH raum?

Ubersicht 1 bis 2 von 2 Datenséitzen m Zurtick -

Zum aus- absteigendem Sortieren benutzen Sie die Pfeiltasten in der Uberschriftenzeile

Vo !

Phlicht im Inventar
([+] Edit Vrz. Nr. Name Hersteller CE Stelle Anschaffungsjahr STK Frist MTHK Frist Betriebsstatte -> Standort

Zum Selektieren geben Sie in der Uberschriftenzeile den gewiinschten (Teil)Begriff ein. Hier
zum Beispiel im Uberschriftenfeld Name der Begriff Pflege

!

Pfiege

Es werden nur diejenigen Produkte angezeigt, die den Suchbegriff auch teilweise enthalten.

Pflicht im Inventar
[} Edit Vrz. Nr. Name Hersteller CE Stelle Aanschaffungsjahr STK Frist MTK Frist Betriebsstitte -> Standort
3298 | -] omn Waolker GmbH o124 2020 2 Jahre Ihr Name -> raum

Ubersicht 1 bis 1 von 1 Datensatzen (filtered from 2 total mm FDF - ¥
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Gebrauchsanweisung bzw. Bedienungsanleitung

Gebrauchsanweisung und Bedienungsanleitung werden im Folgenden Anweisung genannt.
Zur Hinterlegung der Anweisung werden im Bestandsverzeichnis zwei Moglichkeiten geboten.
Variante 1: Produkte/Anlegen/Produkt-Beschreibung

Hier kann der Link zur Anweisung des Medizinproduktes (MP) der Internetseite per Drag and Drop
eingefligt werden.

B|I | TC|le| &S |X|X|o|=|=|= || X

hitpsfwweni-o.com/de/Ueber-unz/Renting_Unterlagen/Bedienungsanleitungen

Hierzu den eingefiigten Link markieren und mit der rechten Maustaste doppelt anklicken.

Danach muss durch den Button Link | == | die Verkniipfung zur Anweisung verankert werden.

Nach [{NSgd s und klicken mit der rechten Maustaste erscheint ein Ausfiihrungslink, mit dem die
Anweisung eingeblendet werden kann.

Zum Beenden und Speichern den Button betatigen.
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Variante 2: Produkte/Anlegen/Dokumente
Im Unterschied zu Variante 1 werden hierbei keine Verknlipfungen erzeugt, sondern es erfolgt ein
Upload ins System, durch den eine evtl. Aktualisierung der Anweisung durch den Hersteller nicht
automatisch erfolgt.
Folgende Schritte sind durchzufiihren:

- Die Anweisung muss vorab lokal heruntergeladen werden

- Durch anklicken im Dokumentenfeld erscheint der voreingestellte Downloadordner

- Durch Auswahl der Anleitung wird das Dokument hochgeladen und erscheint im
Dokumentenfeld. Dort kann die Anleitung eingeblendet werden.

Zum Beenden und Speichern den Button betdtigen.
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Anhang

Beispiele fur aktive Medizinprodukte in Pflegeheimen, sofern diese Produkte elektrisch betrieben
werden. (§13 MPBetreibV).

Die Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit und ist rechtlich nicht verbindlich.

Absauggerate
Absaugpumpe
Aufstehbhilfen
Beatmungsgerat
Blutdruckmessgerat (auRer Aneroide)
Blutzuckermessgerat
Hubbadewanne
Inhalationsgerat

Lifter

Pflegebett
Pulsoxymeter
Rollstuhlwaagen
Sauerstoffkonzentrator
Toilettenstuhl

u.a.
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Beispiele fir aktive Medizinprodukte im Rettungswesen, sofern diese Produkte elektrisch betrieben

werden. (§13 MPBetreibV).
(Quelle Leitfaden zum Umgang mit Medizinprodukten in der DLRG)

Leitfaden zum Umgang mit Medizinprodukten in der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG)

Anhang 3 - Aligemeine Ubersicht wichtiger rechtlicher Regelungen fiir die
Notfallausriistung

Die in der Tabelle angegebenen Informationen stellen die aktuelle Situation fiir die Mehrzahl der
genannten Produkte dar. AbschlieBend gelten jedoch die individuellen Vorgaben des Herstellers in
der Geratedokumentation (meist Gebrauchsanweisung).

= 2 s

g | £| 2

" . 4 t e = T

Produkt (exemplarische alphabetische Auflistung) 5| E £ : g

- -

$ |43
Absaugpumpe, manuell nein | nein | nein | nein | nein
! Absaugpumpe, elektrisch/pneumatisch nein | nein | nein | ja | nein
Absaugkatheter/Fingertip (zur Absaugpumpe) nein | nein | ja sys | nein

Automatisierter Externer Defibrillator ja | nein | nein | ja ja
Cuffdruckmesser (abweichende Hinweise des Herstellers zur MTK beachten) nein | nein | ja | nein | nein
Defibrillationselektroden (zum AED) nein | nein | ja sys | nein
Demandventil sys | nein | nein | sys | sys

Druckminderer ja | nein | nein | sys | ja
Beatmungsbeutel {(sofern kein Einmalartikel) nein | nein | nein | nein | nein

Beatmungsgerite (elektrisch) ja ja | nein| ja ja
Bite Away ja | nein|nein| ja | nein
Blutdruckmessgerite (manuell) nein | ja |nein| ja | nein

Blutdruckmessgerite (elektrisch) ja ja | nein| ja ja
Blutzuckermessgerdte (energiebetrieben) Rilli-BAK ja ja | nein
Desinfektionsmittel nein | nein | ja | nein | nein
Diagnostikleuchte nein | nein | nein | ja | nein
Einwegspritzen nein | nein | ja | nein | nein
Venenverweilkanilen nein | nein | ja | nein | nein
Endotrachealtuben/Larynxtuben nein | nein | ja | nein | nein
Guedeltuben nein | nein | ja | nein | nein
Infusionsiésungen nein | nein | ja | nein | nein
Lagerungs- und Ruhigstellungsmaterial nein | nein | ja | nein | nein
Laryngoskop + Spatel nein | nein | nein | ja | nein
Pulsoxymeter nein | nein | nein | ja | nein
Sauerstoffflaschen (unabhéngig von daran angeschlossenen Geriiten) TUV | nein | ja | nein | nein
Sauerstoffinhalationsgerate (inkl. Behaltern/Flaschen) TUV | nein ja ja | nein
Sauerstoffinhalationsmasken nein | nein | ja | sys | nein
Untersuchungshandschuhe nein | nein | ja | nein | nein
Stethoskop } nein | nein | nein | nein | nein
Verbandmaterial nein | nein | ja | nein | nein

Legende: sys-Wird im Systemverbund betrieben und ist daher in Verbindung mit dem zugehdrigen Gerét zu betrachten
und ggf. zu dokumentieren.
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